
Comparison	  of	  open	  light	  values	  for	  Quad	  #2	  OSEMs	  as	  measured	  in	  UK,	  Staging	  Building	  (X1),	  and	  LVEA	  (H2)

UK	  data	  from	  Stuart	  Aston,	  X1	  data	  from	  E1000186-‐v15,	  H2	  data	  from	  Robert	  Lane

Chain Location SN UK	  (µA) X1	  (-‐ve	  counts) H2	  (counts)
M0 F1 481 76.73 31120 32767
M0 F2 638 57.39 30840 30800
M0 F3 501 74.77 31040 32767
M0 Left 496 69.04 31188 32767
M0 Right 499 65.15 31517 32767
M0 Side 445 77.04 31555 32767
R0 F1 471 63 31380 32767
R0 F2 484 64.96 31435 32767
R0 F3 472 69.37 30985 32000
R0 Left 630 72.37 31407 32767
R0 Right 466 62.07 31410 29000
R0 Side 415 68.76 31025 31000

22000	  

23000	  

24000	  

25000	  

26000	  

27000	  

28000	  

29000	  

30000	  

31000	  

32000	  

55	   60	   65	   70	   75	   80	  

X1	  vs	  UK	  (1:1	  aspect)	  

28500	  

29000	  

29500	  

30000	  

30500	  

31000	  

31500	  

32000	  

32500	  

33000	  

30800	   30900	   31000	   31100	   31200	   31300	   31400	   31500	   31600	  

H2	  vs	  X1	  

28500	  

29000	  

29500	  

30000	  

30500	  

31000	  

31500	  

32000	  

32500	  

33000	  

50	   55	   60	   65	   70	   75	   80	  

H2	  vs	  UK	  

30800	  

30900	  

31000	  

31100	  

31200	  

31300	  

31400	  

31500	  

31600	  

55	   60	   65	   70	   75	   80	  

X1	  vs	  UK	  


